
Entscheiden Sie sich für Wesemann-Laboreinrichtungen und profitieren Sie von einem langlebigen, 

funktionalen und normgerechten System. Unsere Lösungen erfüllen höchste Ansprüche an Sicherheit, 

Ergonomie und Wirtschaftlichkeit.

Um die Betriebssicherheit Ihrer Laboreinrichtung zu gewährleisten und die hohen Standards dauerhaft zu 

sichern, ist regelmäßige Wartung unerlässlich. Ein Wartungsvertrag bietet Ihnen die Gewissheit eines 

sicheren, gesetzeskonformen und reibungslosen Laborbetriebs. Setzen Sie auf unsere professionelle 

Unterstützung für eine sorgenfreie Zukunft.

ZIELE UND VORTEILE DER WARTUNG

» Sicherung des Gesundheitsschutzes: Regelmäßige Wartungen stellen sicher, dass die technischen
» Einrichtungen  zuverlässig funktionieren. Dies schützt Ihre Mitarbeiter vor gesundheitlichen Risiken und 
» minimiert Unfallgefahren.

» Erhalt der Gewährleistungsansprüche: Nur bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Wartung bleiben 
» Ansprüche aus der Gewährleistung vollständig bestehen. Der Wartungsvertrag dokumentiert die
» Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen lückenlos.

» Investitionsschutz: Durch frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Leckagen oder Funktionsstörungen
» werden teure Reparaturen oder Ausfälle vermieden. Ihre Laboreinrichtung bleibt dauerhaft einsatzfähig » 
» und wirtschaftlich.

» Dokumentation & Nachvollziehbarkeit: Alle durchgeführten Wartungsmaßnahmen werden detailliert 
» dokumentiert und sind jederzeit revisionssicher abrufbar. Dies ist insbesondere bei internen Audits,
» externen Prüfungen oder Zertifizierungen von Bedeutung. Außerdem werden Empfehlungen für
» notwendige Reparatur- oder Optimierungsmaßnahmen mit angegeben.

WARTUNG DER 

LABOREINRICHTUNG

Cordes, Lars
Stempel



Einrichtungskomponenten Prüffrist Art der Prüfung Prüfperson
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ortsveränderliche elektrische
Betriebsmittel in Laboratorien

jährlich
auf ordnungsgemäßen

Zustand
Elektrofachkraft x x x

Laborabzug jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

» Abluftregler jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

» Autom. Frontschieberschließsystem jährlich Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

» Zuluftejektor (Protect) jährlich
Sicht- und Funktionsprüfung

(ggf. Filterwechsel)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Abluftwäscher jährlich
Wartung

(ggf. Filterwechsel)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

monatlich
Sicht- und Funktionsprüfung

(Schließung, Anschlüsse, etc.)

unterwiesenes
Personal

x x x

jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

wöchentlich
Sichtkontrolle

(Lüftungsgitter- und Anschlüsse)

unterwiesenes
Personal

x x x

jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

monatlich
Sicht- und Funktionsprüfung

(Schließung, Anschlüsse, etc.)

unterwiesenes
Personal

x x x

jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

monatlich
Sicht- und Funktionsprüfung

(Schließung, Anschlüsse, etc.)

unterwiesenes
Personal

x x x

jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Gaswarnanlage jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Gasmangelanlage jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Filteranlage jährlich
Wartung

(ggf. Filterwechsel)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Objektabsaugung jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Absaugesse jährlich
Wartung

(ggf. Filterwechsel)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Säure-, Laugen-, Chemikalienschrank

Gasflaschenschrank

Kombi-Sicherheitsschrank

LABOR und LABODACTA WARTUNGSVORGABE

Sicherheitsschrank

WARTUNGSPFLICHTIGE
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Sicherheitswerkbank jährlich
Wartung

(ggf. Filterwechsel)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

halbjährlich Sichtprüfung
unterwiesenes

Personal
x x x

jährlich
Sicht- und Funktionsprüfung

(ggf. Kartuschenwechsel)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Laborspüler jährlich Wartung Hersteller x x

Trockenschrank jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Reinstwasseranlage jährlich
Wartung

(ggf. Kartuschenwechsel)
Hersteller x x

Vakuumpumpe jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Kühl- und Gefrierschrank jährlich Wartung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

monatlich
Prüfung Betriebsfähigkeit

(min. 2 Schaltzyklen)

unterwiesenes
Personal

x x

jährlich Funktionskontrolle
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

min.

alle 2 Jahre
Prüfung auf Funktionsfähigkeit x x x

min.

alle 5 Jahre
innere Prüfung x x x

Verbandskasten jährlich Sichtprüfung
unterwiesenes

Personal
x x x

Schutzscheiben,
Splitterschutzvorhänge

vor jeder
Benutzung

Sicht- und Funktionsprüfung
unterwiesenes

Personal
x x x

vor jeder
Benutzung

Sichtprüfung
unterwiesenes

Personal
x x x

jährlich
Sicht-, Funktions-, und
mechanische Prüfung

unterwiesenes
Personal

x x x

Sonstige*

Abwasserhebeanlage

Feuerlöscher
Hersteller- oder
Wartungsfirma

Leiter und Tritte

Unter Sonstige sind Bauteile und / oder Anlagen zu verstehen, die im bereich der Zubehörteile
fallen. Bitte lesen Sie die mitgelieferten Anleitungen gründlich und beachten Sie die

angegebenen Wartungs- und Pflegehinweise in den Anleitungen

Systemtrenner

min.

alle 8 Jahre

Kontrolle und ggf.
Austausch der Schutzanode

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

Warmwasserspeicher x x
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Elektrische Betiebsmittel und
Einrichtungskomponenten

Prüffrist Art der Prüfung Prüfperson
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Elektrische-Anlage und
ortsfeste Betriebsmittel

alle 4 Jahre x x x

Elektrische Anlagen und ortsfeste
Betriebsmittel in Betriebsstätten, Räumen
und Anlagen besonderer Art (gem. DIN
VDE 0100 Gruppe 700)

jährlich x x x

Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen in nicht stationären
Anlagen

monatlich auf Funktion

Elektrofachkraft,
elektrotechnisch
unterwiesenes

Personal

x x x

Fehlerstrom-, Differenzstrom- und
Fehler-Spannungs-Schutzschalter in
stationären Anlagen

halbjährlich auf Funktion
unterwiesenes

Personal
x x x

in nicht stationären Anlagen arbeitstäglich auf Funktion
unterwiesenes

Personal
x x x

ortveränderliche elektrische
Betriebsmittel in Schulen

jährlich
auf ordnungsgemäßen

Zustand
Elektrofachkraft x x x

Verlängerungs- und Geräteanschluss-
leitungen mit Steckvorrichtung,
Anschlussleitungen mit Stecker,
bewegliche Leitungen mit Stecker und
Festanschluss

halbjährlich
auf ordnungsgemäßen

Zustand
Elektrofachkraft x x x

Not-Aus-Anlage jährlich
Sicht- und Funktionsprüfung

(Einhaltung der Arbeitsstättenregeln)

unterwiesenes
Personal, Hersteller-
oder Wartungsfirma

x x x

Arbeitsplatzbeleuchtung
min.

alle 3 Jahre
Sicht- und Funktionsprüfung

(Einhaltung der Arbeitsstättenregeln)

unterwiesenes
Personal, Hersteller-
oder Wartungsfirma

x x x

Lehrerexperementiertisch alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Arbeitstisch alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Doppelarbeitstisch alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Energiezelle alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

WARTUNGSVORGABELABODACTA

auf ordnungsgemäßen
Zustand

Elektrofachkraft
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Energiesäule alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Medienschiene alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Medienterminal alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Elektrokanal alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Laborspüle alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x

Sanitäre Medienversorgung und
Einrichtungskomponenten

Prüffrist Art der Prüfung Prüfperson
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Flüssiggasanlage, ortsfest
min.

alle 4 Jahre

Sicht- und
Funktionsprüfung, Messung,

Dichtheitskontrolle

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Flüssiggasanlage, ortsveränderlich
min.

alle 2 Jahre

Sicht- und
Funktionsprüfung, Messung,

Dichtheitskontrolle

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Schläuche und Armaturen an
Gaszuleitungen und Gasbrennern

vor IBN
Sichtkontrolle

(Prüfung auf Dichtheit)

unterwiesenes
Personal

x x x

Flüssiggasanlagen:
Anlagenteile, die Verschleiß und Alterung
unterliegen

min.

alle 10 Jahre

Austausch nach 10 Jahren, außer
die ordnungsgemäße

Beschaffenheit wurde durch
Sachkundigen bestätigt

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Flexible Gummischlauchleitungen nach
DIN EN 3821 in ortsfesten flexiblen
Fachraumeinrichtungen
(Medienschiene ERGOline)

min.

alle 10 Jahre
Austausch
(DIN 30666)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Schlauchleitung an Gasflasche
min.

alle 10 Jahre
Austausch

(DVFG-TRF 2021)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Rohrleitungen jährlich
Sichtprüfung laut

(DVGW-G600)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Labor-Sicherheitsventile
(VCL, VAL, VCLE)

jährlich
Dichtheitskontrolle,
Funktionskontrolle,

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Zentrale Absperreinrichtung
(VCC)

jährlich
Dichtheitskontrolle,
Funktionskontrolle,

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x
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jährlich
Sichtkontrolle

(gem. DVGW G600)
Anlagenbetreiber x x x

min.

alle 12 Jahre

Gebrauchsfähigkeits-
prüfung, Dichtheits-
prüfung, Funktions-

prüfung, Sichtprüfung

zugelassenes
Vertragsinstallations-

unternehmen VIU
x x x

Schlauchbruchsicherung
min.

alle 10 jahre
Austausch

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Trinkwasserinstallation jährlich
Prüfung

(DIN EN 806-5)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Abwasser-Anlage alle 4 Jahre
Prüfung

(DIN EN 806-5)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

alle
3 Tage

Spülen der Augendusche
aus hygienischen Gründen

unterwiesenes
Personal

x x x

monatlich

Sicht- und Funktionsprüfung
(Volumenstrom, Sprühmuster,

Strahlhöhe, Wasserqualität, äußere

Schäden, Schlauchleitungen im

Unterbau, etc.)

unterwiesenes
Personal, Hersteller-
oder Wartungsfirma

x x x

jährlich
Wartung

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

monatlich

Sicht- und Funktionsprüfung
(Volumenstrom, Sprühmuster,

Strahlhöhe, Wasserqualität, äußere

Schäden etc.)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

jährlich
Wartung

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Sicherheitsventil AD786
AEG

jährlich
Funktionsprüfung

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Hygienespüleinrichtung jährlich
Funktionsprüfung

(gem. Bedienungsanleitung)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

jährlich Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

min.

alle 8 Jahre
Austausch

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Entnahmestellen jährlich Sicht- und Funktionsprüfung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Absperrarmaturen

Erdgasbetriebene Gasleitungsanlage

Augendusche

Sicherheitsdusche/Notdusche
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Sperrfix / Rückstauverschluss monatlich Sicht- und Funktionsprüfung
unterwiesenes

Personal
x x x

Verschleißteile,
alle beweglichen Teile in Bauprodukten,
die je nach Belastung mehr oder weniger
einer Abnutzung unterliegen
(Rückflussverhinderer, Dichtungen, flexible

Verbindungen, etc.)

jährlich
vorbeugender Austausch

(gem. DIN EN 806-5)

Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Lüftung, raumlufttechnische Anlagen jährlich
Sicht- und Funktionsprüfung,

Messung
Hersteller- oder
Wartungsfirma

x x x

Belüftungsventile jährlich Sichtprüfung
unterwiesenes

Personal
x x x

Wenn einige Einrichtungen von Ihnen in der obigen Liste nicht aufgeführt sind, gelten die 

Herstellervorgaben, die Sie aus den Revisionsunterlagen entnehmen können bzw. in den 

Bedienungsanleitungen finden.

Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Angebot?

Schreiben Sie uns jetzt eine E-Mail oder rufen Sie uns an!

Telefonnummer: 04242 594-400

E-Mail: wartung@wesemann.com

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und freuen uns auf eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit.

Ihr Wesemann Team!
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